Varnostni odpoklic izdelka

Biloma d.o.0. JE SPROZILA ODPOKLIC Zas¢itne maske FFP2 EN MED - 712

3

i e R e =
\ENJMED = yascan x
WL s LLA MED |
i QHRE%EL!HRANTE 7 ENM-712 ASCARILLA
AT s | AUTOFILTRANTE
|ERENDEATEMSCHUTZMASR§, £ FFP2 NR . /
SELF-PRIMING FILTER RESPIRATOR
MASCARA RESPIRATORIA FFP2 AUTO-FILTRANE

FFP2 PASTIKELFILTRIERENDE ATEMSCHUTZMASE

FFP2

\J EN 149:2001+A1:2009
f\ EN 14683-20194AC-2019

w7
B

EN 149:2001+A1:2009 e
EN 14683-2019+AC-2019 |

Vkljucite INFORMACIJE O IDENTIFIKACII IZDELKA:

e Zascitne maske FFP2 brez ventila, ¢rna, bela EN MED+, model ENM-712, FFP2 NR
Serijska Stevilka: 201202
Ident 3830072490549, 3830072490532

NEVARNOST

e Zadrzevanje delcev/filtra materiala ni zadostno (merjenje vrednosti: le 45%). Poleg tega se
lahko zvarne tocke raztrgajo in ustvarjajo luknje v maski, usesni trakovi pa se lahko zlahka
zlomijo. Zato proizvod ne izpolnjuje zdravstvenih in varnostnih zahtev; zato morda ne bo
ustrezno zascitena, tudi Ce je kombinirana z drugimi priporocCenimi ukrepi.

e |zdelek ni v skladu z uredbo o osebni zascitni opremi (PPE) in evropskim standardom EN 149.

KAJ STORITI

e Uporabniki naj takoj prenehajo uporabljati izdelek.
e |zdelek nemudoma vrnite oz. bo narejen prevzem v vasem skladis¢u.

RESITEV

e Zavrnjene izdelke vam bo vrnjen celoten znesek kupnine.
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RAZSIRITE NOVICO: seznanite prijatelje in druZino s tem odpoklicem! Evropska |

== komisija
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https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp

Varnostni odpoklic izdelka

Vec informacij:

KONTAKT

Biloma d.o.0., xxx. divizije 19/b, 5000 Nova Gorica, tel: 041 665 875, info@biloma.eu

www.biloma.eu

RAZSIRITE NOVICO: seznanite prijatelje in druZino s tem odpoklicem!
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